附件：
福泉市第一人民医院

输尿镜（儿童）采购技术参数
	规格型号
	工作距（mm）
	视向角（°）
	视场角（°）
	插入头部直径（Fr.）
	工作长度（mm）
	内镜总长（mm）
	器械通道可通过（Fr）
	单位
	

	N234.706
	10
	0
	60
	6/7.5
	430
	565
	1*4/2*2.4
	条
	


说明
1、视场角60°

2、视向角0°
3、镜管插入头部直径6/7.5Fr，器械通道可通过1x4Fr/2x2.4Fr，工作长度430mm

4、有效景深范围：5mm~15mm
5、支持医院现有任意单一消毒方式(戊二醛浸泡，低温等离子消毒等）
6、一体化镜身镜桥，确保产品密封性，可承受术中操作范围的弯曲需求
7、蓝宝石镜头，及采用进口高清传像束，色彩自然逼真，图像高清
8、镜桥双阀门设计，解决反流问题
9、内窥镜的耐腐蚀性要求应符合YY/T0149-2006中沸水实验法的试验评价为“a级：

10导光束可适配Wolf、Olympus、Storz等众多品牌，兼容性强

11、适用于医院所有硬镜摄像系统。

